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Advertencias de uso

Los dispositivos POWERbreathe no son juguetes. Este producto esta disefiado para usarlo
exclusivamente en ejercicios de respiracion. No se recomienda ningtn otro uso.

Solicite siempre el asesoramiento de su médico u otro profesional sanitario para cualquier duda
que tenga sobre una afeccion médica. Este producto no esta disefiado para diagnosticar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad. Los resultados individuales pueden variar. No se realizan reclamaciones
explicitas ni implicitas en relacion con el uso ni con los resultados de este producto.

Lea siempre el manual de usuario antes del uso. El material contenido en este manual tiene fines
exclusivamente informativos.

Los dispositivos POWERbreathe contienen piezas pequefias y no son aptos para nifios menores de
siete afos.

Observacion: Este producto esté sellado para mantener la higiene y no puede devolverse si el sello
estd roto.

POWERbreathe International Ltd no realiza representacion ni garantia alguna en relacion con este
manual ni en relacion con los productos que se describen en el mismo. POWERbreathe International
Ltd no se hard responsable de ningtin dafio, directo o incidental, consecuente o especial, que se
produzca en relacion con el uso de este material ni de los productos que se describen en el mismo.
POWERbreathe es un producto patentado y de disefio protegido. Reservados todos los derechos. Las
especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido al programa de desarrollo continuo

del fabricante.

El logotipo POWERbreathe es una marca registrada de POWERbreathe Holdings Ltd. Todos los
nombres de producto de POWERbreathe son marcas comerciales 0 marcas comerciales registradas
de POWERbreathe Holdings Ltd.

La informacion es completa en el momento de enviarla a impresion.

POWERbreathe Holdings Ltd. Excepto error u omision © 05/2015
Garantia

Garantia limitada del fabricante de dos aiios

Esta garantia otorga al comprador derechos legales especificos. El comprador también puede tener
otros derechos legales. POWERbreathe International Ltd garantiza al comprador original, cuyo nombre
deberd estar debidamente registrado, que el producto vendido esta libre de defectos en los materiales
y/o la mano de obra. 2 afios (24 meses) a partir de la fecha de compra.

Las obligaciones de POWERbreathe International Ltd en virtud de esta garantia se limitan a la
reparacion y sustitucion de la pieza o piezas de la unidad que se descubra después de su inspeccion
que presentan defectos en los materiales o la mano de obra. Esta garantia no cubre el mal uso,

el abuso o los accidentes, el descuido de las precauciones, el mantenimiento inadecuado o el uso
comercial, los articulos con cajas agrietadas o rotas y el desgaste normal. Durante el periodo de
garantia de dos afos, el producto serd reparado o sustituido (a nuestra discrecion, sin costes). La
garantia no cubre el dafio o el dafio consecuente causado por reparaciones no autorizadas por
POWERDbreathe International Ltd.

Las garantias aqui contenidas anulan expresamente cualquier otra garantia, incluida las garantias
implicitas de comerciabilidad y/o idoneidad para un fin determinado.

MEDIC Plus User Manual
Spanish 3858 ©05/2015 V1 E & OF

e ) E———

Jejou e1aqap snid JIpa auealqdImod

'syed ns ug U0D OJUSILIBUBIUS [3 SJUBING o

aY18a1q4IMOd 9P J0PINGLISID [ LUOI 0}IB}UOI
us aseBugd ‘ay1ea1043/0d 8:905 EJunba.d esed o)de sa ou A seuanbad sezaid susnuod
B1J0 BUNDJE 8U3J} IS “(LLU0I"8Y)BaIqIamod MmMM) SNIq APAIN “OHNPE Un 8p UQISIAIAANS Bl U0D
qom euibed elsenu usynsuod ‘ayieaIqyIMOd | Ny auyeaIqYIMOd JESN BISGaP 0]0S Pepa ap
ap aUl|2 BIORIYS | 81q0S UQIJRLLIOjUI SOUE 9| 9p Souaw uod euosiad Jainbjen) e

'SOUe 8]alS 8P $AJ0UaW SoulU

SBW UBaSaP 09IPaLL NS 0 ‘PaJsN IS "BLISE 08N 030 UNBUIL
A 90437 0110 ‘S8juElI|IGap SaL0j9aje us opo)idwi 1u 0)sinaid 1sa O “soliojesidsul
BpIA 8p PEPIIRI Bl A 0121218/3 [B BIURISI0} s0|nasnw so| Jey21afd eled a)uBLIBAISNIOXD
g/ ‘sewojuys soj Jesofow ered opeqosd OpBUASIP 1S3 SN|d PNl 8UIBBIGYIMOd
dJuswwealuld e1se LNI/LINY aUreslqqamod ‘pepaw.ajud

eunbuiu Juansid o Jeina ‘eyely ‘Jeansoubelp
eJed opesuad Bisa ou 03onposd 81s3 e

*09IP3W NS U0J JEYNSUOI
uIs 0yl9sald ojuajwelel) ap ewelboid o
ugioeaIpaW Jainbjend anbiyipow oN e

"$8jUsn0aly A sanelB SaU0joRqIaoeRXs

ap ueyns A eanewouis ugiadaoiad efeq

‘021paW ns € aynsuod eUN UBBUB) anb SoaeLISE Sajualoed eled

2PN ap 0SEO U3 “SEWOIUIS SO| OPIOAIRABSAD (1o e 3 0u SN DS SUIBAIGHAMOd o
uefey anb Bisey snid J1pajy NS asn ou anb ’ :

SOWIEPUAW02a) 3] ‘SeLojedsal seyn sey  O9IPSLU NS B B}iMSu0d ‘BaIpaW UQIooaje eunbje

3D UOID98JUI O SIISNUIS ‘0LIBIRD 8 3INS IS aual} IS 0 ‘snid JIP3|A [9p PEPIUOp! B| 3P

821908 SEPNP U1 IS “UoIoeIadnal B19|dwod

“BI[IWRY NS 8P SOIGLUBIW SO| SOPINJoUl
‘S0LIBNSN S0110 U0D SN|d JIPa\| NS BLedL0d
ou 8nb SOWBPUBLI03] 8] ‘S3U0IIIBIUI

ap ugIsiwsuey) 8|qisod B| JBIAS BIRd

‘oueduwry ap
BINJ0J B4YNS 1S SN|d JIP3IAl 8NN ON o

) 'ogupaw ns BUN 3P $S8JUB 9SIBSN 9Gap OU SN|d JIPa

© 8}inSU09 ‘SBIOJUJS SO uajsisiad IS “eiqlinba 0 ‘B30 BJ|11S09 0/A 02IJBWNEL} XEIOIOWNAU
35 0U S0plo S0 £ B304 B 81jU3 UOISaId e| anb un ap sandsaq ugIa9aje e| 8p uooLedeal

B 843P 3G "0LIE}ed N 3p 2S0puEIadnoa) uglse ©) 1e20A0Jd apand anb eA ‘(ejo B[}s02 Bun

1S [B1930S3 U3 ‘Snid IIP3\ U0D OJuBIWEUBAUB 0LU0 “BOIJBINE) UOISA] BUN B 0PIGAp S8 0U
I8 81N SOPJ0 SO| U3 SepSajow selabi] anb uownd un ap osde|od |3) 0auglL0dsa
UejuaLLiadxa sotiensn sounbly e XEJ0J0WNaU 8P [BLOJSIY UN LoD Sajualoed

“00Ipal NS B A}INSUOD A BJUBLIEJRIPALU eled OPEPUALI0DAI BISA OU ‘SNid IIPS
olesn ap afop ‘SNid IS BUILBIGHIMOd 3UJeBIGYIMOd U0 OJUBILUBLAAUS [9 OLIOD
BZI|N SEAUBIW 0j0P SJUBIS IS 0S0I0[0P JAS ‘S0LI0JeIdSUl/SO0LI0jelIdSal SONISNUW SO| ap
4P OU 0Jad ‘UOIDB[RYUI B| B BIOUAJSISAI  0JUBIWEUSUS |3 SSINOIVOIANIVEINGD

181091109 A BINGS BWIO} AP SN|d JIPSI |9 BZI|IN 8nb ap
asleinbase eied sauoioneas.d sejuainbis se| B9 *8)UBWIRIDBII00 BZI|IN S IS SOLIBPUNIAS S0}03J0
aanpoud ou A euosiad Jainbend ised eted ojde s9 ‘sodewLey BZ|IIN OU | INY SUIeaIGYIMOd

sauolonedald

Cuidados y mantenimiento

Precauciones

Los productos POWERbreathe estan disefiados para ser solidos y duraderos. Con un poco de
cuidado, su Medic Plus durara muchos afios. Lea las instrucciones siguientes para asegurarse
de mantener su Medic Plus en buenas condiciones:

 No intente reducir el ajuste de carga por debajo de la carga 0: es el ajuste minimo y si intenta
desatornillar el mecanismo podria dafiar la rosca de ajuste.

¢ No intente separar las partes superior e inferior del cuerpo principal del dispositivo: deben
mantenerse unidas permanentemente.

e Guarde su Medic Plus en la bolsa de almacenamiento incluida o en un recipiente limpio
apropiado. Compruebe siempre que su Medic Plus esté seco antes de guardarlo.

Limpieza
Su Medic Plus estara expuesto a la saliva durante su uso y recomendamos limpiarlo con
frecuencia para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento.

Algunas veces por semana, sumerja su Medic Plus en agua tibia durante unos 10 minutos y,
después, séquelo con un pafio suave bajo agua tibia corriente, prestando especial atencion a la
boquilla. Sacuda el exceso de agua y deje que se seque sobre una toalla limpia.

Una vez a la semana, realice el mismo procedimiento pero sumerja su Medic Plus en una
solucion limpiadora suave o aprobada en vez de en agua. La solucion limpiadora empleada debe
estar destinada a su uso en equipos que entren en contacto con la boca, como las utilizadas

en biberones. Encontrara pastillas limpiadoras POWERbreathe en distribuidores en todo el pais

0 visite

www.powerbreathe.com para obtener mas detalles.

Para mantener su Medic Plus en buen estado, después de la limpieza con un producto limpiador
apropiado, sujételo en posicion invertida bajo el agua corriente para que el agua pueda
atravesar el dispositivo. Sacuda el exceso de agua y deje que se seque sobre una toalla limpia.

Si es necesario una limpieza mas profunda, el Medic Plus puede desmontarse en sus
componentes como se indica en los diagramas en la pagina 10. Si desmonta el Medic Plus,
tenga cuidado para no perder ninguna de las piezas.

Nota: el POWERbreathe Medic Plus no es apropiado para lavavajillas.
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Especificaciones Técnicas

Material de la boquilla .................. PVC sin latex, contiene un aditivo de biocida basado en plata
Cubierta transparente del mango .. Policarbonato

Mango ajustador blando . ABS con moldura de Santopreno

Vélvula de mariposa Silicona 60

Junta torica .......... Goma nitrilo
Goma pinza nasal . ... Silicona 40
Puente pinza nasal ............cccceeunne Nailon

Todos los demas componentes...... ABS ( acrilonitrilo butadieno estireno)

Observacion: La composicion, los aditivos y las propiedades de los materiales, cuando
corresponda, son conformes con los requisitos esenciales (anexo 1) de la Directiva sobre
dispositivos médicos 93/42/CEE.

Tabla de rango de seleccion de carga

Sin muelle y Sin
sin conjunto | L oiie Carga (cm Hz0) @ 1l/segundo
de valvula
Ajuste de - - 0|1(2[83|4|5|6|7(8[|9]10
carga
cm Hz0 1 3 9|16(23(29|36|43|50|57(64|71|78
(bola incluida)

Observacion: Es posible obtener una carga de 3 cm H.0 retirando el muelle y volviendo a
montar el conjunto de valvula para el entrenamiento (ver paginas 10y 11, diagrama 1 - 5).
Ademas, es posible obtener una carga de 1 cm H.0 cuando est4 desmontado todo el conjunto
de valvula y esta instalada la bola indicadora de respiracion POWERbreathe (ver paginas 10 y
11, diagrama 6).

Todos los valores son con un flujo de 1 litro por segundo, consistente con otros modelos de
POWERbreathe.

Los ajustes de carga exactos pueden variar ligeramente a causa de: (1) la naturaleza analdgica
del tensor de muelle calibrado y la precision con la que se selecciona la carga; (2) un pequefio
efecto del flujo inspiratorio sobre la compresion del muelle, de forma que un mayor flujo
inspiratorio produce una mayor compresion del muelle y un pequefio aumento de la carga (Caine
& McConnell, 2000). Este efecto es comun en todos los dispositivos de carga por muelle y su
tamafio aumenta al aumentar el rango del muelle (es mayor en un muelle con un rango maximo
de 90cmH20 que en uno con la mitad de este rango) y también es mayor con un ajuste de carga
absoluta inferior (Caine & McConnell, 2000).

Caine MP & McConnell AK. (2000). Desarrollo y evaluacion de un entrenador de musculatura inspiratoria de
umbral de presion para usar en el contexto de la practica deportiva. Journal of Sports Engineering 3, 149-159.
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Familiarizarse con su Medic Plus

Diagrama 1: Ajustar el Medic Plus

Extraiga el Medic Plus y la pinza nasal del embalaje.
Sujete el Medic Plus en posicion vertical y ajuste la
carga de entrenamiento: Gire el mando de ajuste de
la carga en sentido horario para aumentar la carga
de entrenamiento; gire el mando de ajuste de la
carga en sentido antihorario para reducir la carga de
entrenamiento.

Observe que hay una escala numerada visible en el
lateral del Medic Plus. Al girar el mando de ajuste
de la carga, el manguito indicador de carga interno
se moverd arriba y abajo para indicar la carga de
entrenamiento actual en la escala.

Diagrama 2: Carga 0

Ahora ajuste el Medic Plus en la carga 0. En esta
carga, la base del manguito blanco interno debe
estar alineada con la carga inferior de la escala,
como muestra el diagrama. Observacion: No intente
reducir la carga por debajo de 0, ya que podria
danar la rosca de ajuste.

Diagrama 3: Coloque el Medic Plus en su bhoca.

Péngase en pie o siéntese erguido y relajese. Sujetando

el Medic Plus por el mango, coloque la boquilla en su
boca de forma que los labios tapen la pantalla externa
para formar un sello y que los bloques mordedores de
la boquilla queden sujetos entre los dientes superiores
e inferiores.

Manguito indicador
de carga interno

 ————

Conjunto Medic Plus

Conjunto general

Cubierta de
valvula:
no retirar Boquilla: instalada

a presion

Cuerpo principal:
no intente
desmontar este
componente

* Conjunto de valvula: instalado
a presion

f Cubierta del mango: instalado
a presion

Mando de ajuste de
carga no retirar

Observacion: Aunque es posible seguir desmontando el
POWERbreathe Medic Plus en sus componentes (con la
excepcion del cuerpo principal), no es recomendable ya
que es facil perder las piezas pequefias.

Sin embargo, si su afeccion le obliga a empezar con la
carga mas baja posible, tendra que seguir las instrucciones
que se muestran en los diagramas 1 a 6.

Si necesita entrenarse con una carga
inferior a “0”, retire el conjunto de
valvula y/o muelle como se indica a
continuacion:

Diagrama 1: Tire con suavidad para
extraer la cubierta del mango. (Al volver a
montar la cubierta del mango, puede ser
necesario girar con suavidad para colocar
el conjunto de vélvula en el mando de
ajuste de la carga).

Diagrama 2: Tirar con suavidad para
desmontar el conjunto de vélvula No

gire el cuerpo principal o el conjunto de
valvula, ya que puede dafiar el pasador de
posicién que se indica a continuacion.
Para volver a montar, alinear el pasador de
posicion con la ranura y reubicar.

Familiarizarse con su Medic Plus

Diagrama 4: Inhalar a través del Medic Plus.
Espire tanto como pueda y, después, haga una
inspiracion rapida y potente a través de la boquilla.
Inhale tanto aire como pueda, tan rapido como
pueda, enderezando la espalda y ensanchando el
pecho.

Diagrama 5: Espirar a través del Medic Plus.
Ahora espire despacio y pasivamente por la boca
hasta que los pulmones estén completamente
vacios y deje que se relajen los masculos de torax y
hombros. Haga una pausa hasta sentir la necesidad
de volver a respirar. Repita este ejercicio hasta tener
confianza respirando a través del Medic Plus. Nota:
no jadee. Si empieza a sentirse mareado, baje el
ritmo y haga una pausa al final de la espiracion.

Diagrama 6: Uso de la pinza nasal.

Ahora pongase la pinza nasal de forma que presione
sus fosas nasales, como se muestra en el diagrama.
Continde practicando, realizando una inspiracion
intensa y, después, espirando despacio y por
completo. Nota: la pinza nasal le ayuda a respirar
por la boca en vez de por la nariz. No obstante,

no es esencial y algunas personas se sienten mas
comodas entrenando sin la pinza nasal.

Conjunto Medic Plus

Diagrama 3: Para desmontar el muelle
calibrado del conjunto de valvula, retire el
sello de goma con suavidad.

Diagrama 5: Muestra el Medic Plus montado
con el conjunto de valvula instalado pero sin el
muelle calibrado.

Observacion:

El mango de
ajuste de la carga
no funciona
cuando no se
utiliza el muelle

Diagrama 4: Retirar con cuidado
el manguito y, después, el muelle. A pero
continuacion, volver a colocar el manguito

antes de volver a instalar la junta de goma.

Diagrama 6: Muestra el Medic Plus montado

sin la valvula y con la bola indicadora de

respiracion del POWERbreathe.

Manguito

Muelle

Observacion: La bola
indicadora de respiracion
del POWERbreathe
ayuda a ver la actividad
respiratoria.

0000

IMPORTANTE
Conserve todos los componentes de POWERbreathe Medic Plus que no utilice
en un lugar seguro, para usarlos después o para conservar la garantia.

Entrenarse con Medic Plus

Orientacion para pacientes

Siga las instrucciones que se incluyen a continuacion a menos que su médico le indique lo con-
trario. Antes de comenzar los ejercicios, asegtrese de que ha leido la seccion de precauciones en

la pagina 4 de este manual.

Encontrar el ajuste de entrenamiento
correcto:

La rutina recomendada con POWERbreathe
RMT es de 30 respiraciones dos veces al dia*.
Para sacar el maximo provecho del entrenami-
ento, estos ejercicios deben realizarse con una
carga que sea lo mas alta posible sin causar
molestias.

Para el primer dia del entrenamiento, ajuste

su Medic Plus en la carga 0 (consulte el
diagrama 1 - “Familiarizarse con su Medic
Plus”).

A algunas personas los ejercicios les resultaran
muy dificiles con esta carga. Si observa que

no logra completar 30 respiraciones con esta
carga, realice un breve descanso y, después,
comience de nuevo hasta haber acumulado un
total de 30 respiraciones.

Si le ha resultado dificil completar las 30
respiraciones en la carga 0, contine el
entrenamiento con esta carga dos veces al dia
durante la primera semana.

Si le ha resultado facil completar las 30
respiraciones en la carga 0, al dia siguiente
debera ajustar su Medic Plus en la carga 1.
Complete de nuevo los ejercicios. Siguiendo
este método, continlie aumentando la carga del
entrenamiento en un nivel cada dia, hasta que
apenas pueda completar las 30 respiraciones
del entrenamiento. Cuando haya alcanzado
este punto, contintie el entrenamiento con esta
carga dos veces al dia durante una semana.

Después de una semana de entrenamiento con
el Medic Plus en la misma carga, aumente la
carga de entrenamiento en media vuelta. Con-
tinde el entrenamiento con esta carga durante
una semana mas. A partir de ese momento,
debe intentar aumentar la carga media vuelta
cada semana.

Para ver un ejemplo de un diario de
entrenamiento tipico y para descargar
/ imprimir paginas del diario en blanco

para mantener un registro de su pro-
greso con POWERbreathe visite :
www.powerbreathe.com

*El programa de entrenamiento de 30 respiraciones
dos veces al dia es un programa de entrenamiento
de alta intensidad que ha demostrado ser muy
efectivo en personas que entrenan para mejorar
su estado de forma general (Romer & McConnell,
2003). Aunque es mas intenso, este programa
tiene la gran ventaja de ser mucho mas corto
que los programas de “entrenamiento de baja
intensidad” mas tradicionales que se han utilizado
en los estudios clinicos. Evidencias reci
sugieren que las ventajas de los entrenamientos de
baja y alta i idad son simil (G ink et
al, 2010), por lo que recomendamos el programa
que requiere menos tiempo.

Sin embargo, si experimenta dificultades con el
entr iento de alta i Ite la sec-
cion sobre “entr iento de baja i i en
la pagina siguiente.
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Contraindicaciones: Lea la seccion de precauciones en la pagina 4 de este manual para
evaluar la idoneidad de un paciente para el entrenamiento de los misculos respiratorios (RMT).

Los pacientes deben recibir formacion

sobre el uso apropiado de POWERbreathe
Medic Plus RMT antes de comenzar el
entrenamiento. Familiaricese con el manejo

del dispositivo antes de ayudar a un paciente
con su uso correcto consultando las secciones
“Familiarizarse con su Medic Plus” y
“Entrenamiento con Medic Plus - Orientacion
para pacientes”. La orientacion sobre el
entrenamiento con Medic Plus se basa en
informacion publicada en la revista ‘Breathe’ de
la Sociedad Respiratoria Europea (McConnell et
al, Entrenamiento de los musculos respiratorios
en la enfermedad pulmonar obstructiva; como
implementarla y qué esperar. Septiembre, vol
2(1) ,pp. 39-49, 2005). Visite nuestro sitio web
para descargar el articulo completo.

Observacion: Algunos pacientes no podran o
no querran usar una boquilla. En tal caso, la
boquilla de Medic Plus puede sustituirse por
una mascarilla unida a un espaciador Medic
Plus, para permitir el entrenamiento.

Ajustar la carga de entrenamiento:

La investigacion clinica indica que las cargas
de entrenamiento de los musculos inspiratorios
(IMT) deben superar el 30% de la capacidad
maxima de los musculos inspiratorios del
paciente para resultar eficaz. También hay
evidencias de que cargas mayores permiten
obtener mejoras superiores en la fuerza de los
musculos inspiratorios.

Si tiene acceso a un medio para medir

la fuerza de los musculos inspiratorios, como
un dispositivo POWERbreathe KH1 o KH2,
puede ajustar la carga de entrenamiento

inicial en el 30-40% de la presion inspiratoria
méaxima (MIP) usando la tabla de conversion de
la pagina 16. La carga de entrenamiento debe
aumentarse en media vuelta cada dia durante
los 7-10 dias siguientes hasta el 60% de la
MIP inicial.

El paciente debe entrenarse con esta carga
durante una semana. Después, la carga de
entrenamiento debe aumentarse cada semana
para mantener la carga de formacion en
aproximadamente el 60% de la nueva fuerza
muscular inspiratoria.

Nota: al 60% de la MIP, el entrenamiento
resultara agotador y el paciente podria
tardar un tiempo es poder completar las 30
respiraciones sin realizar una pausa.
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Conseguir una buena técnica de
entrenamiento:

Al inhalar a través de su Medic Plus, debe
hacerlo tan profunda y rapidamente como
sea posible. Al espirar, hagalo despacio y
con suavidad hasta que sus pulmones estén
totalmente vacios. Intente expulsar tanto aire
como pueda hacia el final de la espiracion
para asegurarse de que sus pulmones
estén totalmente vacios. Haga una pausa
hasta que sienta la necesidad de respirar de
nuevo antes de volver a inhalar (aprox. 3-4
segundos).

Comprobara que se hace mas dificil llenar los
pulmones a medida que contintia respirando
durante una sesion de entrenamiento. Esto
se debe a que sus musculos respiratorios se
estan cansando. Si ya no puede realizar una
inspiracion satisfactoria, tomese un descanso
antes de continuar con el entrenamiento.

Si comprueba que no puede finalizar una
inspiracion poco después de haber empezado
la sesion de entrenamiento, la carga

podria estar ajustada demasiado alta. En

tal caso, simplemente reduzca la carga de
entrenamiento en media vuelta y, después,
contindie con la sesion de entrenamiento.
Observacion: El entrenamiento debe

resultar dificil. Al final de la sesién de 30
inspiraciones, deberia sentirse como si no
pudiera continuar.

Si se queda sin aliento, se marea o necesita
toser, haga una breve pausa. Cuando se
haya recuperado, contine la sesion de
entrenamiento hasta haber completado el
total de 30 inspiraciones. Si se salta una

sesion de entrenamiento, complétela lo antes
posible. Si se la salta mas de 12 horas, ignore
la sesion y realice su proxima sesion de
entrenamiento del modo habitual.

Contener la respiracion:

Después de 4-6 semanas, sus

musculos respiratorios habran mejorado
significativamente y deberia quedarse menos
sin aliento durante la actividad. En esta fase
no necesitara usar su Medic Plus a diario
para mantener la mejora en su respiracion.
Entrenar con su Medic Plus solo 3 veces a

la semana deberia ser suficiente para seguir
disfrutando de un mejor estilo de vida.

“Entrenamiento de baja intensidad”:

Si experimenta dificultades con el
entrenamiento, puede cambiar a un programa
de entrenamiento menos intenso y mas

largo que ha demostrado ser muy eficaz

para personas que padecen problemas
respiratorios. En tal caso, puede probar la
respiracion continua durante 15 minutos con
un ajuste de carga bajo (consulte a su médico
en caso de duda).

Si el ajuste de carga inferior “0”

es demasiado dificil para usted,
POWERbreathe Medic Plus le permite
entrenar sin usar el muelle de carga

calibrado o todo el conjunto de valvula
para empezar con la carga mas baja
posible.

Consulte las paginas 10 - 11,
diagramas 1 - 6.
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Enseiiar una buena técnica de
entrenamiento:

Los primeros dias son los mas dificiles para
el paciente, que necesitara una instruccion
cuidadosa y sensible, que incluya la realizacion
de breves pausas. Debe animarles a tolerar la
sensacion de falta de aliento que provoca el
entrenamiento y aumentar progresivamente
la carga del entrenamiento. Normalmente, es
posible lograr aumentos de la carga de un
5-10% por semana.

Es recomendable animar a los pacientes

a entrenarse hasta el méaximo de su

capacidad vital para entrenar toda la gama de
movimientos de los musculos inspiratorios.

A medida que los misculos inspiratorios del
paciente se fatigan, le resultara mas dificil
obtener volimenes pulmonares elevados hacia
el final de la inspiracion. Con estos volimenes
pulmonares mas elevados, los musculos
inspiratorios son mas débiles y mas propensos
a notar los efectos de la fatiga. Debe advertirse
de esto a los pacientes y debe animarles a
interrumpir el entrenamiento cuando ya no
sean capaces de lograr una “respiracion
satisfactoria”.

También debe animarse a los pacientes a
inhalar contra la carga tan rapido como sea
posible para ejercitar al maximo sus musculos
inspiratorios. Los pacientes deben respirar
con una combinacion de movimiento del
diafragma y la pared tor4cica para utilizar

todos sus musculos inspiratorios durante el
entrenamiento. Los pacientes pueden necesitar
pausas durante una sesion de entrenamiento
para toser o porque se sienten sin aliento. Es
importante minimizar la duracion de las pausas
para mantener el estimulo del entrenamiento,
pero debe manejarse de forma sensible y
acompaiarse de una explicacion de por qué

es importante minimizar la duracion de los
periodos de descanso.

Entrenamiento de mantenimiento:
Después de 4-6 semanas de entrenamiento,
los musculos inspiratorios del paciente
deben haber mejorado notablemente y no
se quedaran tan faltos de aliento durante el
ejercicio. En este momento no es necesario
entrenarse con Medic Plus todos los dias
para mantener la mejora respiratoria. Sera
suficiente entrenar con Medic Plus tres veces
a la semana para mantener los efectos del
entrenamiento.

POWERbreathe Medic Plus - Accesorios
Hay disponible una serie de accesorios

para ayudar a los pacientes/usuarios con
necesidades especiales, como:

e Espaciador

o Adaptador para mascarilla de oxigeno

o Mascarillas

e Filtros POWERbreathe

Para mas informacion, visite:
powerbreathe.com
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